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Введите новую тест-пт-пт олоску GlucoMen® areo 
в глюкометр сверху.

Нанесите каплю крови на 
конец тест-пт-пт олоски.

Нажмите клавишу выброса, чтобы 
стерильно удуду алить тест-пт-пт олоску.

Возьмите каплю крови для анализа.

Спустя 5 секунд на экран будуду ет 
выведен результьть ат замера.

GlucoMen® areo: краткая инструкция по 
эксплуатации
Как замерить уровень сахара в крови:
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A. Menarini Diagnostics, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, hus D,  SE-205 12 Malmö.   Tel 040–32 12 70 

Gilla GlucoMen på Facebook
www.areo.nu
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Сигнал Значение Ваши действия

ТеТеТ ст-пт-пт олоска повре-
ждена или уже исполь-
зовалась

Повторите тест, испт, испт ользуя 
новую тест-пт-пт олоску

Ошибка пробы крови
Повторите тест, нанет, нанет ся на новую 
тест-пт-пт олоску чуть больше крови

Ошибка системной 
программы

Обратитесь в отдтдт ел обслуживания клиен-
тов по тел. +49 - 800 - 45 82 66 36 
(бесплатный)

Повторите тест, испт, испт ользуя 
новую тест-пт-пт олоску

ТеТеТ ст-пт-пт олоска была удуду а-
лена слишком рано

Ближняя бесконтакт-
ная связь (NFC) была 
прервана

Повторите передачу 
данных

GlucoMen® areo – сигналы дисплея

Ryska

S M A R T  &  E N K E L  B L O D S O C K E R M ÄT N I N G


