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Inserire una nuova striscia reattiva 
GlucoMen® areo sulla sommità del 
glucometro.

Applicare una goccia di sangue 
sull’est’est’ remità della striscia reattiva.

Premere il tasto di espulsione per 
estrarre la striscia reattiva in modo 
igienico.

Prelevare una goccia di sangue.

Il risultato della misurazione 
compare dopo 5 secondi.

Guida rapida di GlucoMen® areo
Come eseguire una misurazione della glicemia
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A. Menarini Diagnostics, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, hus D,  SE-205 12 Malmö.   Tel 040–32 12 70 

Gilla GlucoMen på Facebook
www.areo.nu
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Messaggio Cosa devo fare?

Striscia reattiva usata o 
danneggiata

Utilizzare una striscia 
reattiva nuova

Errore del campione di 
sangue

Applicare una quantità 
maggiore di sangue su 
una nuova striscia reattiva

Errore dell’hardware 
di sistema

Rivolgersi al servizio di assistenza
TeleTeleT fono:  +49 - 800 - 45 82 66 36 fono:  +49 - 800 - 45 82 66 36 f
(gratuito)

Ripetere la misurazione con 
una nuova striscia reattiva

La striscia reattiva è stata 
rimossa troppo presto

Il collegamento NFC è 
stato interrotto

Ripetere la trasmissione 
dei dati

Messaggi visualizzati sul display 
di GlucoMen® areo
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