
1

3

5

2

4

Finska

GlucoMen® areo – Pika-aloitusopas
Verensokeritason mittaaminen

Aseta uusi GlucoMen® areo -koeliuska
mittarin yläosan aukkoon.

Ota verinäyte.

Aseta pisara verta koeliuskan 
päähän.

Mittaustulos ilmestyy näytölle 
5 sekunnin kuluttua.

Paina vapautuspainiketta ja poista 
koeliuska hygieenisesti. 

S M A R T  &  E N K E L  B L O D S O C K E R M ÄT N I N G



A. Menarini Diagnostics, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, hus D,  SE-205 12 Malmö.   Tel 040–32 12 70 

Gilla GlucoMen på Facebook
www.areo.nu
Gilla GlucoMen på Facebook
www.areo.nuwww.areo.nu

Finska

GlucoMen® areo – näytön ilmoitukset
Ilmoitus          Mitä se tarkoittaa?            Miten toimia?
 

Ota yhteyttä asiakas-
palveluumme

Käytä uutta koeliuskaa

Aseta uuteen koeliuskaan 
enemmän verta 

Toista testi uudella 
koeliuskalla

Toista tiedonsiirto

Laitteistovirhe      

Koeliuska on vahingoittu-
nut tai likainen          

Verinäytevirhe

Koeliuska poistettu 
liian aikaisin             

NFC-yhteys katkennut       
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